Laboratorium pomiarowe
TANEL Elektronika i Informatyka Sp. j.

44-100 Gliwice, ul. Kopernika 121
tel./fax 32 234-96-15, 32 238-16-15

SWIADECTWO SPRAWDZENIA

Przedmiot Wilgotnosciomierz do dpé
sprawdzenia: numer fabryczny

Producent: TANEL El @
44-100 Gliwi

Zglaszajacy:
Charakterystyka przy

Metoda sprawdzey

Wyniki spra
Wilgotnoéciomierz spetnia wymagania metrologiczne
normy PN-EN 13183-2 ; styczer 2004.

Btedy wskazan przyrzadu wyrazone w procentach
wilgotnosci nie przekraczaja:

w zakresie 6% - 15% + 1%

w zakresie 16% - 28%  + 2%

w zakresie 28% - 60%  + 10% wartosci mierzonej

Termin waznosci: Swiad v i waznoé¢ z dniem 30.04.2023r.
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